Проверка заполнения лечебными учреждениями Томской области за 2008 год (по состоянию на 01.01.2009 года) информационной системы мониторинга медицинских изделий (далее - АИС ММИ)

1. В большинстве лечебных учреждений не заполнены все данные об ЛПУ и о медицинских изделиях.

2. В базе данных отсутствует следующее оборудование:
- МУЗ Верхнекетская ЦРБ – фетальный монитор;
- МУЗ Чаинская ЦРБ – 3 анализатора и центрифуга из комплекта лабораторного оборудования;
- МУЗ Шегарская ЦРБ – гистероскоп;

- МУЗ Городская больница г.Стрежевой – анализатор мочи из комплекта лабораторного оборудования;
- МЛПМУ Поликлиника № 3 – анализатор показателей гемостаза из комплекта лабораторного оборудования;

- МЛПМУ Родильный дом им. Н.А.Семашко – гистероскоп;
- МЛПМУ Родильный дом № 2 – гистероскоп.
3. Из-за ошибок при введении информации в АИС ММИ, при получении отчетов нет данных по следующему оборудованию:

- МУЗ Асиновская ЦРБ – коагулометр и кольпоскоп;
- МУЗ Томская ЦРБ – 12 единиц оборудования; 

- МУ Светленская РБ № 1 – цистоуретроскоп;
- МУЗ Городская больница г. Стрежевого – кольпоскоп;
- Турунтаевское отделение МУ Светленской РБ № 1 – 5 единиц оборудования.

4. Лабораторное оборудование не разбито по отдельным анализаторам, данные заносятся по всему комплекту в целом:
- МУЗ Верхнекетская ЦРБ;
- МЛПУ Родильный дом №1;
- МУЗ Кожевниковская ЦРБ;
- МУЗ Тегульдетская ЦРБ.
5. При заполнении базы данных, выявлено дублирование отдельных единиц оборудования: 

- МУЗ Колпашевская ЦРБ - внесено 7 электрокардиографов вместо 5;
- МУЗ Кожевниковская ЦРБ – внесен дважды один санитарный автомобиль УАЗ;
- МЛПУ Детская городская больница №1 - внесено 2 ультразвуковых аппарата вместо одного и три электрокардиографа «Кардиовит АТ-1» вместо двух.

6. Данные по количеству исследований в АИС ММИ за 12 месяцев 2008 года введены в полном объеме:

- МУЗ Асиновская ЦРБ;

- МУЗ Зырянская ЦРБ;
- МУЗ Кривошеинская ЦРБ;
- МУЗ Молчановская ЦРБ;
- МУЗ Каргасокская ЦРБ;
- МУЗ Колпашевская ЦРБ;
- МУЗ Первомайская ЦРБ;
- МУ Светленская РБ № 1;
- МУЗ МСЧ г. Кедрового.
По остальным ЛПУ сведения неполные.

7. Имеются небольшие расхождения по количеству исследований, предоставляемых ЛПУ на бумажном носителе и данными в АИС ММИ:

- МУЗ Чаинская ЦРБ;
- МЛПМУ Детская поликлиника № 3;
- МЛПУ Поликлиника № 4.
8. Не введены данные за декабрь:
- МУЗ Александровская ЦРБ;
- МУЗ Бакчарская ЦРБ; 

- МУЗ Октябрьская РБ №2;
- МЛПУ Детская городская больница №1;
- МЛПМУ Детская городская больница №2;
- МЛПМУ Станция скорой медицинской помощи;

- МЛПМУ Межвузовская б-ца;

- МЛПМУ Больница №2;

- МКЛПМУ Городская больница №3;

- МЛПМУ МСЧ №1;

- МЛПУ МСЧ №2;

- МЛПУ Родильный дом №1;
- МЛПМУ Родильный дом № 2;

- МЛПМУ Родильный дом №3;
- МЛПМУ Родильный дом № 4;

- МЛПМУ Поликлиника № 1;

- МЛПМУ Поликлиника № 3;

- МЛПМУ Поликлиника № 5;

- МЛПМУ Поликлиника №6;
- МЛПУ Поликлиника №8;

- МЛПМУ Поликлиника №10.
9. Во многих ЛПУ информация заносится нерегулярно или в недостаточном количестве. В результате - за 12 месяцев 2008 года по данным лечебных учреждений, предоставляемым ежемесячно на бумажных носителях и заверенным руководителями, проведено 5 562 412 исследований. В базе данных имеется информация на 3 281 218 исследований. Не внесено 2 281 194 исследований или 41% от необходимого количества (в том числе за счет отсутствия информации за декабрь).
10. За 12 месяцев 2008 года максимальное количество исследований не внесено следующими ЛПУ:
- МКЛПМУ Городская больница №3 – 398 923 иссл.

- МЛПУ МСЧ №2 – 350 033 иссл. (По лабораторному оборудованию проведено 506 792 исследования, внесено 191 119)
- МУЗ Городская больница г.Стрежевой – 317 499 иссл.

- МУЗ Кожевниковская ЦРБ – 166 522 иссл.

- МУЗ Тегульдетская ЦРБ – 108 608 иссл.

- МУ Парабельская ЦРБ – 57046 иссл;

- МУЗ Верхнекетская ЦРБ – 27481 иссл.

- МУЗ Томская ЦРБ – 26 585 иссл.

- МЛМУ Детская больница №1 – 23698 иссл.

- МЛПМУ Поликлиника №10 – 23597 иссл.

- МЛПМУ Межвузовская б-ца – 18 390 иссл.

- МЛПУ Родильный дом №1 – 17554 иссл.

- МУЗ Бакчарская ЦРБ – 15687 иссл.
- МЛПМУ Больница №2 – 13311 иссл.

- МУЗ Чаинская РБ – 7716 иссл.

11. В МУЗ Лоскутовская ЦР поликлиника в АИС ММИ внесено 67181 исследование, в отчетах на бумажном носителе значатся 20 326 исследований. Из них на ультразвуковом аппарате 30 867исследований против 8011 на бумажном носителе. Т.е. по одному из видов отчетов информация подана неправильно.
12. Отсутствует информация в АИС ММИ за 12 месяцев 2008 года по следующим лечебным учреждениям:

- МУЗ Томская ЦРБ – (по санитарному автотранспорту);
- МУЗ Первомайская ЦРБ - (по санитарному автотранспорту);

- МУЗ Шегарская ЦРБ – (по санитарному автотранспорту).
13. По отдельным учреждениям последняя информация в 2008 году была введена в программу:

- МУЗ Кожевниковская ЦРБ – в феврале;

- МУЗ Тегульдетская ЦРБ – в сентябре-октябре;
- МУЗ Томская ЦРБ – по отдельным видам оборудования – в феврале-сентябре;

- МУ Светленская РБ № 1- в феврале (по санитарному автотранспорту);
- МУЗ Чаинская РБ – в сентябре-октябре;
- МУЗ Городская больница г. Стрежевого – в феврале-марте;
- МУЗ Лоскутовская ЦР поликлиника – в октябре;
- МЛПМУ Поликлиника № 5 – в октябре;

- МЛПУ Поликлиника № 2 – в октябре;

- МЛПМУ Детская поликлиника № 3 – в октябре – ноябре.
14. В следующих ЛПУ информация вводится не ежедневно, как это необходимо, а 1 раз в месяц:

- МУЗ Александровская ЦРБ; 

- МУЗ Асиновская ЦРБ;

- МУЗ Верхнекетская ЦРБ (информация внесена по 6 месяцам);
- МУЗ Кожевниковская ЦРБ (не за все месяцы);
- МУЗ Первомайская ЦРБ;
- МУЗ Тегульдетская ЦРБ (не за все месяцы);
- МУЗ Лоскутовская ЦР поликлиника (не за все месяцы);
- МУЗ Шегарская ЦРБ;
- МЛПМУ Поликлиника № 1.
15. Не вводятся данные о сервисном обслуживании диагностического оборудования и санитарного автотранспорта, стоимости расходных материалов, не заполняется журнал интенсивности медицинских изделий в базе данных, не в полном объеме вводятся данные по санитарному автотранспорту.
В данных по эксплуатации оборудования не указывается количество неисправностей, при нулевом количестве исследований не указывается количество дней простоя неработающего оборудования или их количество не соответствует действительности.

16. Своевременно не вносятся изменения в данные о руководителях лечебных учреждений (МУЗ Кривошеинская ЦРБ,МУЗ Зырянская ЦРБ)

17. Не заполняется окно «Форма владения», т.е. нет информации о передаче оборудования в собственность или оперативное управление (Частично данная информация по оборудованию введена в МУЗ Асиновская ЦРБ, МУЗ Зырянская ЦРБ, МУЗ Колпашевская ЦРБ, МУЗ Молчановская ЦРБ и МУЗ Чаинская ЦРБ.

18. Нет даты списания 6-ти канального электрокардиографа в МУЗ Асиновская ЦРБ
19. В МЛПМУ Детская городская больница №2 в течение 12 месяцев 2008 года не эксплуатируется фиброгастроскоп, но нет информации о количестве дней и причине простоя.

20.Большое количество оборудования не используется или используется недостаточно по различным причинам:
Например:
- МУЗ Верхнекетская ЦРБ – цистоуретроскоп не использовался до сентября 2008 года из-за неготовности рабочего места, затем из-за ремонта помещения (получен в июле 2007г.), гистероскоп – не использовался из-за отсутствия гистеропомпы в комплекте (закуплена в июле 2008г.), затем по причине отсутствия сертификата у специалиста, кольпоскоп – не использовался в течение года ввиду отсутствия специалиста; 
- МУЗ Зырянская ЦРБ – фиброколоноскоп - с 2007 года 6 исследований по причине отсутствия пациентов с показаниями;
- МУЗ Каргасокская ЦРБ – фиброколоноскоп (10 исследований за год) по различным причинам, гистероскоп не использовался из-за отсутствия гистеропомпы в комплекте);
- МУЗ Кривошеинская ЦРБ – фиброколоноскоп (2 исследования с 2006 года по причине отсутствия персонала), гистероскоп не использовался из-за отсутствия гистеропомпы в комплекте;
- МУЗ Молчановская ЦРБ – фиброколоноскоп (4 исследования за год по причине отсутствия пациентов с показаниями);
- МУ Парабельская ЦРБ – фиброколоноскоп (2 исследования по причине отсутствия пациентов с показаниями, гистероскоп – 1 исследование по аналогичной причине), кольпоскоп в с.Нарым (1 исследование по причине распутицы, отпусков, отсутствия пациентов);
- МУЗ Шегарская ЦРБ – не используется гистероскоп по причине отсутствия гистеропомпы;
- МЛПМУ Родильный дом № 2 – не используется гистероскоп (сначала по причине отсутствия гистеропомпы, затем по причине обучения специалиста);
- МЛПМУ Родильный дом №3 – не используется гистероскоп по причине отсутствия в комплекте гистеропомпы;
- МЛПМУ Детская городская больница №2 - в течение 12 месяцев не эксплуатируется фиброгастроскоп по причине экономической неэффективности, планируется его передача в другое ЛПУ;
- МЛПУ МСЧ №2 – 6-ти канальный электрокардиограф не эксплуатируется в течение года из-за поломки;

- МЛПМУ Поликлиника №4 – с апреля не эксплуатируется ультразвуковой аппарат ввиду отсутствия потребности и электрокардиограф ввиду его поломки.

Вся информация о работе и использовании оборудования, поступившая от ЛПУ, ежемесячно в электронном виде передается в Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения и социального развития. На основании этой информации ежеквартально пишется справка о состоянии и использовании диагностического оборудования и санитарного автотранспорта, поставленных в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения по Томской области и несвоевременное и неправильное заполнение данных в АИС ММИ искажает в целом картину о состоянии и работе данного оборудования. 
