Проверка заполнения лечебными учреждениями Томской области за 1 квартал 2009 года информационной системы мониторинга медицинских изделий (далее - АИС ММИ)
1. По разделу информации, введенной об ЛПУ, в большинстве учреждений ошибки не были исправлены. 
Введена вся информация об ЛПУ в следующих учреждениях:
- МУЗ Томская ЦРБ;
- МУ Светленская РБ № 1;
- МУЗ Лоскутовская ЦР поликлиника.
Было исправлено незначительное количество ошибок по данному разделу АИС ММИИ  в  МЛПУ МСЧ №2 и в МУЗ Городская больница г. Стрежевого.

2. По разделу информации, введенной о медицинских изделиях, исправлено много ошибок. В ЛПУ г.Томска, за исключением трех учреждений (имеется 1-3 ошибки), введены все данные. В муниципальных лечебных учреждениях по данному разделу вся информация введена в МУЗ Зырянская ЦРБ и МУЗ Молчановская ЦРБ. В остальных -  имеются ошибки.
3. В базе данных отсутствует следующее оборудование:
- МУЗ Верхнекетская ЦРБ – фетальный монитор;
- МУЗ Шегарская ЦРБ – гистероскоп;

4. Из-за ошибок при введении информации в АИС ММИ, при получении отчетов нет данных по следующему оборудованию:

- МУЗ Асиновская ЦРБ –  2 автомобиля;

- МУЗ Кожевниковская ЦРБ – 2 автомобиля;

- МУЗ Первомайская ЦРБ – 1 автомобиль и электрокардиограф;

- МУЗ Чаинская ЦРБ – 3 анализатора и центрифуга из комплекта лабораторного оборудования;

- МУЗ Шегарская ЦРБ – 2 автомобиля.
5. Лабораторное оборудование не разбито по отдельным анализаторам, данные заносятся по всему комплекту в целом:
- МУЗ Верхнекетская ЦРБ;
- МУЗ Кожевниковская ЦРБ;
- МУЗ Тегульдетская ЦРБ.

6. Данные по количеству исследований в АИС ММИ за 1 квартал  2009 года введены в полном объеме:

- МУЗ Молчановская ЦРБ;
- МУЗ Каргасокская ЦРБ;
- МУЗ Лоскутовская ЦРП;

- МУЗ Октябрьская РБ №2;
- МУ Светленская РБ № 1;
- МУЗ МСЧ г. Кедрового;
- Все ЛПУ города Томска.
По остальным ЛПУ сведения неполные.
7. Не введены данные за март:
- МУЗ Александровская ЦРБ;
- МУЗ Бакчарская ЦРБ;
- МУЗ Колпашевская ЦРБ;

- МУЗ Шегарская ЦРБ (по фетальному монитору и двум электрокардиографам) 

8. Во многих ЛПУ информация заносится нерегулярно или в недостаточном количестве (МУЗ Верхнекетская ЦРБ, МУЗ Зырянская ЦРБ, Кожевниковская ЦРБ).
9. За 1 квартал 2009 года максимальное количество исследований не внесено следующими ЛПУ:
- МУЗ Колпашевская ЦРБ – 120525 иссл.;
- МУЗ Кожевниковская ЦРБ – 41644 иссл.;
- МУЗ Тегульдетская ЦРБ – 12904 иссл.;
- МУ Парабельская ЦРБ – 35583 иссл.;

- МУЗ Верхнекетская ЦРБ – 18757 иссл.;
- МУЗ Бакчарская ЦРБ – 10354 иссл.
10. Не заполняется журнал интенсивности по санитарному автотранспорту:
- МУЗ Асиновская ЦРБ –  4 автомобиля (на 2 автомобиля последние данные введены за январь 2008 года, еще на 2 – данные по интенсивности отсутствуют полностью); 
- МУЗ Верхнекетская ЦРБ – 2 автомобиля (последние данные за сентябрь 20008 года);

- МУЗ Зырянская ЦРБ – 3 автомобиля (последние данные за декабрь 2008 года);
- МУЗ Кожевниковская ЦРБ – 5 автомобилей (последние данные за февраль 2008 года);
- МУЗ Первомайская ЦРБ – 3 автомобиля (последние данные за 2007 год);

- МУЗ Томская ЦРБ – на 2 автомобиля последние данные за 2007 год.
- 

11. По отдельным учреждениям последняя информация вводилась в программу в 2008 году:

- МУЗ Верхнекетская ЦРБ - в сентябре 2008 года;

- МУЗ Зырянская ЦРБ – в декабре 2008 года;
- МУЗ Кожевниковская ЦРБ – в феврале 2008 года.
12. В следующих ЛПУ информация вводится не ежедневно, как это необходимо, а 1 раз в месяц:

- МУЗ Александровская ЦРБ; 

- МУЗ Верхнекетская ЦРБ;
- МУЗ Кожевниковская ЦРБ;
- МУЗ Молчановская ЦРБ;

- МУЗ Первомайская ЦРБ;
- МУЗ Тегульдетская ЦРБ;
- МУЗ Городская больница г.Стрежевого.
13. По прежнему не вводятся данные о сервисном обслуживании диагностического оборудования и санитарного автотранспорта, стоимости расходных материалов, не в полном объеме вводятся данные по санитарному автотранспорту.
В данных по эксплуатации оборудования не указывается количество неисправностей, при нулевом количестве исследований не указывается количество дней простоя неработающего оборудования или их количество не соответствует действительности.
14. Не заполняется окно «Форма владения», т.е. нет информации о передаче оборудования в собственность или оперативное управление (Частично данная информация по оборудованию введена в МУЗ Асиновская ЦРБ, МУЗ Зырянская ЦРБ, МУЗ Колпашевская ЦРБ, МУЗ Молчановская ЦРБ и МУЗ Чаинская ЦРБ.

15. Нет даты списания 6-ти канального электрокардиографа в МУЗ Асиновская ЦРБ.
16. В 1 квартале 2009 года простаивало следующее оборудование и автотранспорт по различным причинам:
- МУЗ Александровская ЦРБ – кольпоскоп – из-за отсутствия специалиста;
- МУЗ Верхнекетская ЦРБ – гистероскоп из-за поломки (заводской брак); 
- МУЗ Зырянская ЦРБ – фиброколоноскоп, гастрофиброскоп (по причине отсутствия пациентов);
- МУЗ Каргасокская ЦРБ – кольпоскоп (ремонт помещения), фиброколоноскоп (1 исследование по причине отсутствия помещения), гистероскоп (причина не указана);
- МУЗ Кривошеинская ЦРБ – фиброколоноскоп -  из-за отсутствия специалиста;
- МУЗ Молчановская ЦРБ – фиброколоноскоп (из-за отсутствия пациентов с показаниями), гистероскоп – из-за отсутствия специалиста, электрокардиограф и  анализатор глюкозы из комплекта лабораторного оборудования – из-за поломки;
- МУ Парабельская ЦРБ – фиброколоноскоп и гистероскоп по причине отсутствия пациентов с показаниями,  кольпоскоп в с.Нарым практически не используется с момента поступления по различным причинам, аппарат рентгенографический - по причине поломки, санитарный снегоболотоход по причине отсутствия пациентов;
- МУЗ Тегульдетская ЦРБ – 2 электрокардиографа, 2 ультразвуковых аппарата и фиброгастроскоп – по причине отсутствия специалистов;

- МУЗ Томская ЦРБ – 1 автомобиль по причине неисправности;
- МУЗ Чаинская ЦРБ – электрокардиограф по причине отсутствия расходных материалов;

- МУЗ Шегарская ЦРБ – не используется гистероскоп по причине отсутствия гистеропомпы;
- МЛПМУ Родильный дом №3 – не используется гистероскоп по причине отсутствия в комплекте гистеропомпы (передан в родильный дом №1);
- МЛПУ МСЧ №2 – 6-ти канальный электрокардиограф не эксплуатируется в течение года из-за поломки;

- МЛПМУ Поликлиника №4 – электрокардиограф по причине поломки
- МЛПУ Детская больница №1 – электрокардиограф по причине отсутствия специалиста

В  большинстве ЛПУ муниципальных образований (за исключением г.Томска) остались прежние ошибки, которые не были исправлены в течение 1 квартала 2009 года. 

Вся информация о работе и использовании оборудования, поступившая от ЛПУ, ежемесячно в электронном виде передается в Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения и социального развития. На основании этой информации ежеквартально пишется справка о состоянии и использовании диагностического оборудования и санитарного автотранспорта, поставленных в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения по Томской области и несвоевременное и неправильное заполнение данных в АИС ММИ искажает в целом картину о состоянии и работе данного оборудования. 
